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INSPEKCJA WETERYNARYJNA

MAZOWIECKI WOJEWODZKI
LEKARZ WETERYNARII
Pawet Jakubczak
WYKONAWCY
- WSZyscCy -
Nasz znak: WIW-AD.272.60.2018 - Pakiet 17
Dot. sprawy nr: pismo z dnia:

Wyjasnienie tresSci specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pézZniejszymi
zmianami), Wojewo6dzki Inspektorat Weterynarii z siedzibg w Siedlcach przesyta
odpowiedzi na zadane pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego nr sprawy:
WIW-AD.272.60.2018 na dostawe i montaz sprzetu laboratoryjnego dla
Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Pakiet 17: Dostawa i montaz
automatycznej stacji robotycznej do izolacji materiatu genetycznego.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiajacy dopusci stacje robotyczng do jednoczesnej izolacji
kwasow nukleinowych od 1 do 12 préb?

Odpowiedz nr 1: Zamawiajacy nie wyraza zgody na dostarczenie stacji
robotycznej umozliwiajacej jednoczesna izolacje mniej niz 16 préb w zwiazku z
planowana duza iloscia badanych prob oraz kontroli, ktoére bedzie musial
wykonac.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiajacy dopusci stacje robotyczna wyposazong w ekran
LCD nie dotykowy i czytnik kodéw kreskowych, ktory umozliwia automatyczne
zaladowanie odpowiedniego protokotu izolacji i tym samym unikniecie
popelnienia bledu wyboru niewlasciwego protokotu.

Odpowiedz nr 2: Zamawiajacy nie wyraza zgody, ze wzgledu na specyfike badan
w warunkach PCL 3.
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Pytanie nr 3: Czy Zamawiajacy dopusci stacje robotyczna z temperaturg do
+70°C? Do przeprowadzenia np. ekstrakcji z bloczkow parafinowych wymagana
jest temperatura 55°C wedtug procedury producenta urzadzenia.

Odpowiedz nr 3: Zamawiajacy nie wyraza zgody na dopuszczenie stacji
robotycznej, ktéra nie osiaga temperatury powyzej +70 °C. Wyzsza temperatura
gwarantuje wicksza wydajnos¢ ekstrakcji oraz zapewnia izolacje kwaséw

nukleinowych z réznego materiatu.
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