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Wykonawcy 

   wszyscy 

 

 Działając zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii z siedzibą w Siedlcach przesyła odpowiedź na zadane pytanie wykonawcy 

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego nr sprawy WIW.AD.I.272.86.2012 na dostawę i montaż zestawu 

LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. 

Pytanie: Rozdział XVII SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający 

dopuści reakcję serwisu na zgłoszenie awarii, zestawu będącego przedmiotem zamówienia,  

w przeciągu 3 dni roboczych od jej zgłoszenia i typowy czas naprawy systemu 5 dni 

roboczych? Jest to standardowy czas reakcji obowiązujący w całej naszej korporacji,  

w każdym kraju. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 


